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0BTITLUL: Etichetarea eprubetelor și 
pregătirea stativului de lucru 

CTS-Banca de sânge 
denumire departament/secţie/laborator 

 
RESPONSABIL DE EXECUTARE                     medic transfuziolog, as.medicală, fel laborant    

                                                                                      funcţia 
 

Elaborat  de :  21BData elaborării  22BÎnlocuieşte PSO datat 
Vicedirector/ 
medic şef adjunct  

  

   
Şef de subdiviziune   
 

Aprobat 23BData 
aprobării 

24BCoordonat  25BData 
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UISTORIA   PSO 
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funcţia 

responsabilului de 
revizuirea anuală 

Revizuirile   anuale 
data   avizul concluzia 
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2BI. 3BSCOPUL: 
4BDe a asigura calitatea la etichetarea eprubetelor și la pregătirea testelor serologice într-un mod 
coerent, ce va permite identificarea corectă a rezultatelor testării. 
5BII. 6BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI 

ECHIPAMENT: 
7B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Nu se aplică 
8B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Eprubete pentru examinări imunohematologice 
9B2.3. ALTE MATERIALE 
 Marcher rezistent la apă 

Stativ de lucru (60 godeuri) 
10BIII. 11BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Nu se aplică 
12BIV. 13BPROCEDURA: 
14B4.1 Etichetarea și marcarea eprubetelor conform marcajului: 
15B4.1.
1 

Marcați eprubetele urmând indicațiile din anexa nr.1 la prezentul PSO 

16B4.1.
2 

Marcați eprubetele de sus în jos, ca in imaginea de mai jos. 
Partea de sus a eprubetei                                                 
 
Partea de jos a eprubetei 

 
(ex. A- reagent monoclonal anti A) 

17B4.1.
3 

Plasați eprubetele în stativul de lucru în modul ilustrat în anexa nr. 2 la prezentul PSO. 

18BV. REFERINŢE  
 19BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare raţională 

a sângelui, Scoţia 2010, 64 p. 
 ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi standardele 

pentru băncile de sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, Maryland,2012,1039 p.   
 CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, Chişinău 

2011, 126 p. 
20BVI. ANEXE 
 Anexa nr.1 – Etichetarea și marcarea eprubetelor. 

Anexa nr. 2 – Pregătirea suportului de lucru 
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Anexa  nr.1 la  

PSO /CTS/15/06_____________  
 
 

Etichetarea și marcarea eprubetelor 
 

Test Etichetă eprubeta 
Suspensie de eritrocite de la pacient cu Numele de familie și codul unic al pacientului 
Reagent monoclonal anti-A Codul unic al  pacientului  - A 
Reagent monoclonal anti-B Codul unic al  pacientului - B 
Plasma de la pacient cu Numele de familie și codul unic al pacientului 
Eritrocite  standard A Codul unic al  pacientului - AC 
Eritrocite  standard B  Codul unic al  pacientului - BC 
Suspensie de eritrocite de la pacient cu Numele de familie și codul unic al pacientului 
Reagent monoclonal anti-D (IgM+IgG) Codul unic al  pacientului – D1 
Reagent monoclonal anti-D IgM Codul unic al  pacientului – D2 

Următoarele teste, dacă este necesar: 
Detecția anticorpilor Panel Eritrocite 1 Codul unic al  pacientului –I 
Detecția anticorpilor Panel Eritrocite 2 Codul unic al  pacientului –II 
Detecția anticorpilor Panel Eritrocite 3  Codul unic al  pacientului –III 
Suspensie de eritrocite din unitatea de la 
donator 

Codul unic al  pacientului 

Test de autocontrol 
Eritrocite de la pacient 
Plasma de la același pacient 

Cod unic al pacientului Ctl  
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Anexa  nr.2 la  
                                 PSO nr CTS/15/06_____________  

 
 

Pregătirea suportului de lucru (1 suport per pacient) 
 

Mostra de la 
pacient 

Suspensie de 3% de la pacient Plasma pacient 

Testarea AB0 
Grupa de sânge 
AB0 

Suspensie de 3% 
de la pacient 

Suspensie de 3% 
de la pacient 

Plasma pacient Plasma pacient 

Reagent 
monoclonal anti-
A 

Reagent 
monoclonal  
anti-B 

Eritrocite 
standard A 

Eritrocite standard  
B 

Testarea  Rh 
Grupa de sânge 

Rh 
Suspensie de 3% de la pacient - 
D1 - Reagent monoclonal anti –D 
(IgM+IgG) 

- 

D2 - Reagent monoclonal anti –D IgM - 
Detecția anticorpilor 
Detecția 
anticorpilor 

Plasma pacient Eritrocite I 
Plasma pacient Eritrocite II 
Plasma pacient Eritrocite III 

Test de autocontrol 
Autocontrol Suspensie de 3% de la pacient - 

Plasma aceluiași pacient - 
Compatibilitatea sangvină prin centrifugare  imediată 
 
Centrifugare 
imediată 

Eritrocite donatorului Plasma pacient în caz de transfuzie 
de componente 
eritrocitare 

Compatibilitatea sangvină prin testul antiglobulinic indirect 
Test 
antiglobulinic 
indirect 

Eritrocite unitate de donator Plasma pacient  

Reagent cu antiglobulină umană   

Notă: Se poate folosi un stativ adițional pentru incubare la 37°C 
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