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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura calitatea la determinarea grupului de sânge după sistemul AB0 a sângelui, metoda în 
tub. 

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Centrifugă de laborator 
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Reagent monoclonal anti-A  

Reagent monoclonal anti-B 
Ser izohemaglutinat standard de origine umană 0 
Ser izohemaglutinat standard de origine umană A 
Ser izohemaglutinat standard de origine umană B 
Ser izohemaglutinat standard de origine umană AB 
Eritrocite standard A 
Eritrocite standard B 
Soluție fiziologică (NaCl) de 0,9%  
Mostră de sânge  

6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Suport de lucru 

Eprubete (10 x 75mm sau 12 x 75mm) 
Pipete de transfer de unică folosință 

7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Formularul pentru hemotransfuzie 

Registrul de evidență a examinărilor imunohematologice  
Formular de raportare a examinărilor imunohematologice 

9BIV. 10BPROCEDURA: 
11B4.1 12BA) Utilizarea reagenților monoclonali 

Atenţie: volumul (µl)  picăturilor utilizate în mod obligatoriu se va consulta cu 
instrucţiunea reagentului emisă de producător.  

4.1.1 Adăugați în tuburi reagentul monoclonal corespunzător AB0, urmând instrucțiunile 
producătorului: 
1  picătură de reagent anti-A în tubul numerotat “A” 
1  picătură de reagent anti-B în tubul numerotat “B” 
1  picătură de eritrocite standard A în tubul numerotat “AC” 
1  picătură de eritrocite standard B în tubul numerotat “BC” 

4.1.2 Adăugați plasmă în tuburile: 
2  picături în tubul numerotat “AC” 
2  picături în tubul numerotat “BC” 
2  picături în tubul numerotat “Ctl” 

4.1.3 Adăugați suspensia de 3% de eritrocite standard spălate în tuburile numerotate 
corespunzător: 
1  picătură  în tubul numerotat “A” 
1  picătură  în tubul numerotat “B” 
1 picătură în tubul numerotat “Ctl” eritrocite standard ”0” (pentru a exclude fenomenul 
aglutinării nespecifice) 

13B4.1.4 Plasați tuburile în centrifugă și rotiți manual rotorul centrifugii  într-o direcție,apoi în altă 
direcție, asigurînd o amestecare a conținutului fiecărui tub; 

4.1.5 Centrifugați tuburile timp de 15 sec la 3400 ± 200 rpm (setarea înaltă a centrifugii 
serologice). 

4.1.6 Scoateți tuburile din centrifugă și puneți-le corect înapoi în suportul de lucru. 
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4.1.7 Înclinați tubul la aproximativ 45° și rotiţi atent pentru a disloca butonul format de pe fundul 
acestuia. Dacă tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite va fi bine format și se va 
disloca ușor.  
ATENȚIE: aglutinarea slabă poate fi ușor dispersată, dacă tuburile sunt agitate 
intensiv, fapt care conduce la apariția unor rezultate fals negative. 

 

4.1.8 Citiți rezultatele cu ochiul liber. 
4.1.9 Înregistrați rezultatele testărilor. 

Asigurați-vă că codul identificator unic de pe fiecare tub este identic cu informația respectivă 
din Formularul Cerere de produse sangvine. 

4.1.10 Înregistrați interpretarea rezultatelor AB0  în  Formularul pentru hemotransfuzie ghidîndu-vă 
după tabelul 1 din anexa la prezentul PSO. 

4.2 B) Utilizarea serurilor standard de origine umană anti-AB0 
Atenţie: volumul (µl)  picăturilor utilizate în mod obligatoriu se va consulta cu 
instrucţiunea reagentului emisă de producător. 

4.2.1 Adăugați în 2 rânduri de tuburi pentru 2 serii a serului izohemaglutinant standard de origine 
umană corespunzător AB0, urmând instrucțiunile producătorului: 
1 picătură de ser standard anti-0 în tubul numerotat “01” și “02” 
1 picătură de ser standard anti-A în tubul numerotat “A1” și “A2” 
1 picătură de ser standard anti-B în tubul numerotat “B1” și “B2” 
1 picătură de ser standard anti-AB în tubul numerotat “AB” 
1 picătură de eritrocite standard A în tubul numerotat “AC” 
1 picătură de eritrocite standard B în tubul numerotat “BC” 

4.2.2 Adăugați plasmă în tuburile: 
2 picături în tubul numerotat “AC” 
2 picături în tubul numerotat “BC” 

4.2.3 Adăugați suspensia de 3% de eritrocite spălate a pacientului în tuburile numerotate 
corespunzător: 
1 picătură în tubul numerotat “01” și “02” 
1 picătură în tubul numerotat “A1” și “A2” 
1 picătură în tubul numerotat “B1” și “B2” 
1 picătură în tubul numerotat “AB” 

4.2.4 Plasați tuburile în centrifugă și rotiți manual rotorul centrifugii  într-o direcție apoi în cea altă 
reversă, asigurând o agitare a conținutului tuburilor; 

4.2.5 Centrifugați tuburile timp de 15 secunde la 3400 ± 200 rpm (setarea înaltă a centrifugii 
serologice). 

4.2.6 Scoateți tuburile din centrifugă și puneți-le corect înapoi în suportul de lucru 
4.2.7 Înclinați tubul la aproximativ 45° și rotiţil leger pentru a disloca butonul format de la fundul 

acestuia. Dacă tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite va fi bine format și se va 
disloca ușor.  
ATENȚIE: aglutinarea slabă poate fi ușor dispersată, dacă tuburile sunt agitate 
intensiv, fapt care duce la apariția unor rezultate fals negative. 

 

4.2.8 Citiți rezultatele vuzual  cu ochiul liber. 
4.2.9 Înregistrați rezultatele testărilor. 

Asigurațivă, că codul identificator unic, de pe fiecare tub, este identic cu informația 
corespunzătoare din formularul „ Cerere de produse sangvine”. 

4.2.10 Înregistrați interpretarea rezultatelor AB0  în  „ Formularul pentru hemotransfuzie” ghidîndu-
vă după tabelul 1 din anexa la prezentul PSO. 
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4.3 Comparați interpretarea cu rezultatele înregistrate inițial, pentru a vedea dacă acestea 

corespund. Dacă există o discordanța AB0 (eritrocitele și plasma pacientului nu reacționează 
în modul descris în tabelul 2), aceasta trebuie să fie soluționată înainte de raportarea grupei 
de sânge AB0. 

14BV. REFERINŢE  
 15BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare 

raţională a sângelui, Scoţia 2010, 64 p. 
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi 
standardele pentru băncile de sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, 
Maryland,2012,1039 p.   
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, 
Chişinău 2011, 126 p. 

 

   
   

16BVI. ANEXE 
 Anexa  

Tabelul 1. Interpretarea rezultatului testului AB0, metoda în tub cu utilizarea reagenților 
monoclonali. 

 Tabelul 2. Interpretarea rezultatului testului AB0, metoda în tub cu utilizarea serurilor  
  izohemaglutinante  standard de origine umană. 
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Anexa la PSO 

Nr CTS/15/09_ 
 
Tabelul 1. Interpretarea rezultatului testului AB0, metoda în tub cu utilizarea reagenților 

monoclonali  
 

Eritrocitele pacientului cu  
reagent monoclonal 

Plasma pacientului cu 
eritrocite standard 

Interpretarea 

Anti-A Anti-B A B Ctl Grupa 
Neg Neg Poz Poz Nu se aplică 0 

Poz Neg Neg Poz Nu se aplică A 

Neg Poz Poz Neg Nu se aplică B 

 Poz Poz Neg Neg Neg AB 

Poz Poz Neg Neg Poz Nedeterminată 

 
Notă: Neg – rezultat negativ; Poz – rezultat pozitiv. 
 
 

Tabelul 2. Interpretarea rezultatului testului AB0, metoda în tub cu utilizarea serurilor 
izohemaglutinante standarde de origine umană 

 
 

Rândul 
de 

eprubete 

Eritrocitele pacientului cu  ser 
izohemaglutinant standard de origine 

umană anti 0AB 

Plasma pacientului 
cu eritrocite 
standard de 

Interpretarea 

0 A B AB A B Grupa sangvină 
I Neg Neg Neg Nu se 

aplică 
Poz Poz 0 

II Neg Neg Neg Nu se 
aplică 

I Poz Neg Poz Nu se 
aplică 

Neg Poz A 

II Poz Neg Poz Nu se 
aplică 

I Poz Poz Neg Nu se 
aplică 

Poz Neg B 

II Poz Poz Neg Nu se 
aplică 

I Poz Poz Poz Neg Neg Neg AB 

II Poz Poz Poz Neg 

 
Notă: Neg – rezultat negativ; Poz – rezultat pozitiv. 
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