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Ministerul Sanititii Republica Moldova Procedura Standard de Operare

IMSP IMC nr. CTS/15/11
Denumirea institutiei

TITLUL: Testarea antigenului D a sistemului CTS-Banca de sange

Rhesus, metoda pe placi denumire departament/sectie/laborator

. SCOPUL.:

De a asigura calitatea la determinarea antigenului D a sistemul Rhesus 1n sdngele uman, metoda pe

placa.
1.
2.1.

2.2.

2.3.

V.
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI ECHIPAMENT:
ECHIPAMENT NECESAR
Nu necesita

MATERIALE CONSUMABILE

Reagent monoclonal anti-D IgM

Reagent monoclonal anti-D IgM+1gG

Solutie fiziologica (NaCl) de 0,9%

Mostra de sange pentru examinre

ALTE MATERIALE

Placa de lucru

Pipete de transfer de unica folosinta

Pipete Pasteur

Betisoare de sticla de laborator

INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Formularul pentru hemotransfuzie

Registrul de evidenta a testarilor imunohematologice

Formular de raportare a examinarilor imunohematologice

PROCEDURA:

Pipetati pe placa de lucru 1 picatura de reagent monoclonal anti-D IgM in randul 1;

Pipetati pe placa de lucru 1 picatura de reagent monoclonal anti-D IgM+1gG in randul 2;
Pipetati 1 picatura de eritrocite examinate alaturi de fiecare picatura de reagent monoclonal
din randurile 1 si 2;

Atentie: volumul (Ul) picaturilor utilizate in mod obligatoriu se va consulta cu
instructiunea reagentului emisdi de producdator. Raportul reagent monoclonal/ser/eritrocite
-10:1

Amestecati fiecare picatura cu 0 bagheta de sticla de laborator, asigurand spalarea acestuia in
vas cu solutie fiziologica si stegrerea acestuia cu un tampon din material absorbant dupa
fiecare spalare.

Atentie: in cazuri cdnd marginile picaturilor dupd amestecare se usucd adaugati o
picatura de solutie fiziologica (NaCl) 0,9%.

Inclinati usor placa de lucru si monitorizati aglutinarea pe parcursul a 3 minute.

Cititi rezultatul visual cu ochiul liber.

Reactia negativa: absenta aglutinarii dupa 3 minute de monitorizare .

Necesita a se testa in continuare prin utilizarea testului antiglobulinic indirect (TAI), metoda
n tub.

Reactia pozitiva: apare aglutinarea eritrocitelor in cateva secunde, dar cu Tnregistrarea finala
a rezultatului dupa 3 minute.

Atentie: nu confundati firele de fibrina cu aglutinarea. Orice reactie slaba trebuie
reconfirmata prin metoda in tub.

Inregistrati rezultatele testelor realizate n Registrul de evidentdi a testarilor
imunohematologice si raportati in Formularul de raportare a examinarilor
imunohematologice.

Asigurati-va ca picaturile pe placa de lucru corespund exact cu eprubeta examinata si codul
identificator unic de pe fiecare eprubetd este identic cu informatia corespunzatoare din
formularul de cerere.

Atentie: rezultatul Rhesus (D) negativ final se valideazd numai dupa testarea Rhesus (D)

prin testul antiglobulinic indirect (TAI), metoda in tub.
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4.9 Daca exista o discordanta la testarea factorului D, aceasta trebuie sa fie rezolvata inainte de
raportarea grupei sangvine dupa sistemul Rhesus.

V. REFERINTE
CLELLAND Mg, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare
rationala a sangelui, Scotia 2010, 64 p.
ROBACK J.D.,, COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic si
standardele pentru bancile de sange §i serviciile de transfuzie, editia 17, Bethesda,
Maryland,2012,1039 p.
CORCIMARU 1., CEBOTARI S., BORS M., Ghidul national in transfuziologie,
Chisinau 2011, 126 p.

VI. ANEXE

Interpretarea rezultatului testarii antigenului D a sistemului Rhesus, metoda de determinare
pe placa
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Anexa la PSO
Nr CTS/15/11

Interpretarea rezultatului testarii antigenului D a sistemului Rhesus, metoda pe placa

Eritrocitele pacientului cu reagentul monoclonal Interpretare
Anti-D IgM Anti-D IgM+IgG Apartenenti grup sangvin dupd
sistemul Rhesus (D)
Neg Neg
NEGATIV (valid)
validare finala se efectueaza prin
utilizarea TAI, metoda in tub
Neg Poz
INVALID
e, validare finala se efectueaza prin
Y utilizarea TAI, metoda in tub
Poz Neg
INVALID
Ry validare finala se efectueaza prin
L utilizarea TAI, metoda n tub
Poz Poz
i g POZITIV
L LA

Nota: Neg — rezultat negativ; Poz — rezultat pozitiv.
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