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Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova Procedura Standard de Operare

IMSP IMC nr. CTS/15/13
Denumirea institutiei

TITLUL: Testarea antigenului Kell (K), metoda CTS-Banca de sange

pe placi denumire departament/sectie/laborator

SCOPUL.:

De a asigura calitatea la determinarea antigenului Kell (K) in sangele uman, metoda pe placa.

1.
2.1.

2.2.

2.3.

V.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI ECHIPAMENT:
ECHIPAMENT NECESAR
Nu necesita
MATERIALE CONSUMABILE
Reagent monoclonal anti-K IgM
Solutie fiziologica (NaCl) de 0,9%
Mostra de sange
ALTE MATERIALE
Placa de lucru
Pipete de transfer de unica folosinta
Pipete Pasteur
Betisoare de sticla de laborator
INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
Formularul pentru hemotransfuzie
Registrul de evidentd a examinarilor imunohematologice
Formular de raportare a examinarilor imunohematologice
PROCEDURA:
Pipetati pe placa de lucru o picatura mare (0,05ml) de reagentul monoclonal anti-K IgM;
Pipetati o picatura mica (0,01ml) de eritrocite sedimentatealaturi de picatura de reagent
monoclonal anti-Kell;
Atentie: volumul (W) picaturilor utilizate in mod obligatoriu se va consulta cu
instructiunea reagentului emisd de producitor.
Amestecati picaturile cu betisor de sticla de laborator.
Atentie: in cazuri cdnd marginile picaturilor dupd amestecare se usucd adaugati o
picdtura de solutie fiziologica 0,9%.
Inclinati leger placa de lucru si urmariti reactie timp de 3 minute.
Cititi rezultatul visual cu ochiul liber.
Reactie negativa: aglutinarea este absenta dupa cele 3 minute de incubare cu reagentul
monoclonal.
Reactie pozitiva: reactia de aglutinare a eritrocitelor dupa cateva secunde cu inregistrarea
finala dupa 3 minute.
Atentie: orice reactie slaba trebuie reconfirmata prin metoda in tub.
Inregistrati rezultatele.
Asigurati-va ca picaturile pe placa de lucru corespund exact cu eprubeta examinata si codul
identificator unic de pe fiecare eprubetd este identic cu informatia corespunzatoare din
formularul de cerere.
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VI. ANEXE
Nu se aplica
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