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2BI. 3BSCOPUL: 
De a asigura calitatea la citirea, gradarea și înregistrarea reacțiilor de hemaglutinare pe placă, tub și 
card cu gel 

4BII. 5BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
6B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Lampă  

Microscop  
Lupă 

7B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Placa cu materialul testat 

Eprubetă (-ete) cu materialul testat 
Card (-uri) cu materialul testat 

8B2.3. ALTE MATERIALE 
 Nu se aplică 
9BIII. 10BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Registrul de evidență a examinărilor imunohematologice 
11BIV. 12BPROCEDURA: 
4.1 
4.1.1 

Citirea şi aprecierea intensităţii rezultatelor reacțiilor de hemaglutinare pe placă 
După expirarea timpului reacţiei vizualizaţi aglutinarea. 
•  dacă aglutinarea lipsește, se va observa o picătură cu conținut omogen. 
• dacă aglutinarea este prezentă se va observa prezența aglutinatelor sub formă de 
conglomerate (mari, mici sau foarte mici). 

4.2 Citirea şi aprecierea intensităţii rezultatelor reacțiilor de hemaglutinare în tub 
4.2.1 Scoateți tubul (-rile) din centrifugă fără a disloca butonul de eritrocite. 
4.2.2 Examinați supernatantul la prezența hemolizei și dacă aceasta este prezentă, înregistrați în 

formularul de cerere.  
4.2.3 Înclinați tubul la aproximativ 45° și rotiţi atent pentru a disloca butonul format de la fundul 

acestuia. Dacă tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite va fi bine format și se va 
disloca ușor.  

 ATENȚIE: aglutinarea slabă poate fi ușor dispersată, dacă tuburile sunt agitate prea 
tare, fapt care duce la apariția unor rezultate fals negative. 

4.2.4 În timpul dislocării butonului de eritrocite, observați aglutinarea.  
• dacă aglutinarea este absentă, se va observa un buton de eritrocite bine conturat cu o 
suprafață netedă.  
• dacă aglutinarea este prezentă, se va observa un buton de eritrocite cu capete crestate și 
granulare. 

4.2.5 Nu mai agitați tubul, din moment ce toate eritrocitele din tub sunt dislocate. 
4.2.6 Apreciaţi și înregistrați reacția imediat după citirea rezultatului din fiecare tub 
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4.2.7 Interpretați intensitatea reacţiei conform tabelului 1 la prezentul PSO. 
4.3 Aprecierea și citirea rezultatelor reacțiilor de hemaglutinare în cardul cu gel 
4.3.1 Scoateți cardul (-rile) din centrifugă  și examinați fiecare card pentru a observa semne de 

centrifugare necorespunzătoare: 
•   eritrocitele neaglutinate observate în gel difuz dispersate în toate microtuburile din card 
sunt cauzate de centrifugarea insuficientă; 
•  un strat de eritrocite pe peretele microtubului în formă de “J” şi modificarea sedimentului 
de eritrocite la fundul microtubului  este cauzat de plasarea incorectă a cardului în suportul 
centrifugii ID. 
Atenţie: dacă cardul (-urile) prezintă semne de centrifugare incorectă, repetați testul și 
asigurați-vă că  cardurile sunt plasate corect și sunt centrifugate o perioadă suficientă de 
timp. Nu mai centrifugați repetat cardurile cu semne de centrifugare insuficientă. 

4.3.2 Examinați vizual atât partea din față, cât și cea din spate a fiecărei microtub în cardul cu gel 
pentru a observa semne de hemoliză sau aglutinare. 

4.3.3 Apreciaţi și înregistrați rezultatele imediat după citirea reacțiilor din microtuburi. Înregistrați 
reacțiile în formularul pentru hemotransfuzie, în modul indicat în tabelul 2 din anexa la 
prezentul PSO. 

13BV. REFERINŢE  
 14BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare 

raţională a sângelui, Scoţia 2010, 64 p. 
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi 
standardele pentru băncile de sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, 
Maryland,2012,1039 p.   
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, 
Chişinău 2011, 126 p. 

 

15BVI. ANEXE 
 Anexa 

Tabelul 1. Apecierea reacțiilor de hemaglutinare, tehnica în tub. 
Tabelul 2. Aprecierea  reacțiilor de hemaglutinare, tehnica în cardul cu gel 
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Anexa la PSO 
Nr CTS/15/15 

 
Tabelul 1. Apecierea reacțiilor de hemaglutinare, tehnica în tub 

 
Semnificație Descrierea reacției din tub 

0 sau - Absenţa aglutinării sau hemolizei eritrocitelor. Suspensie uniformă de eritrocite, 
confirmată prin vizualizare la microscop. 

W La vizualizarea cu ochiul liber, pare a fi negativă (absenţa aglutinării), însă la 
microscop este prezentă aglutinarea.  

1+ Vizibilă macroscopic. Butonul de eritrocite prezent sub formă de multe aglutinate 
mici. Supernatantul este intransparent.  

2+ Vizibilă macroscopic. Butonul de eritrocite prezent sub formă de multe aglutinate 
medii. Supernatantul este intransparent. 

3+ Vizibilă macroscopic. Butonul de eritrocite prezent sub formă de multe aglutinate 
mari. Supernatantul este transparent. 

4+ Vizibilă macroscopic. Butonul de eritrocite în conglomerate, fără eritrocite libere. 
Supernatantul este transparent. 

H Hemoliză. Va varia de la o reacție slabă, posibil cu unele eritrocite integre, până la 
liza completă a eritrocitelor. Raportați dacă hemoliza este prezentă în eprubetă dar 
nu și în mostră.   

CM ”Câmp mixt”. Un amestec de aglutinate mici de eritrocite și hematii libere.  
R Rulou. Poate fi observat microscopic când eritrocitele se lipesc între ele ca niște 

monede.  
NT Ne testat. 

Notă: Înregistrarea rezultatelor se va efectua în conformitate cu tabelul de mai sus. Nu folosiți 
numere zecimale, exponențiale, sau mai multe semne de plus (ex. ++). 

 
Tabelul 2. Aprecierea  reacțiilor de hemaglutinare, tehnica în cardul cu gel 

 
Semnificație Descrierea reacției în  card  gel 

0 sau - Absenţa aglutinării sau hemolizei eritrocitelor cu eritrocite neaglutinate, care 
formează un sediment bine conturat la fundul microtubului. Dacă se observă 
câteva eritrocite aglutinate la suprafața sau în partea laterală a gelului, asigurațivă 
că procedura de testare a fost efectaută corect. 

W Câteva aglutinate de eritrocite în mijlocul sau deasupra sedimentului distrus de 
eritrocite. 

1+ Aglutinatele de eritrocite sunt observate în special în jumătatea de jos a 
microtubului, concomitant şi eritrocite neaglutinate  deasupra sedimentului la  
fundul microtubului.  

2+ Aglutinatele de eritrocite sunt dispersate pe toată lungimea coloanei cu gel. 
Câteva aglutinate pot fi observate la fundul microtubului. 

3+ Majoritatea aglutinatelor de eritrocite sunt în jumătatea de sus a microtubului.  
4+ O bandă bine conturată de aglutinate de eritrocite pe suprafața gelului. Câteva 

aglutinate pot fi infiltrate în gel, dar rămân predominant lângă bandă.   
H Hemoliză. Eritrocite puține sau lipsesc în totalitate în gel. Raportați dacă hemoliza 

este prezentă în microtub, dar nu și în mostră.   
CM ”Câmp mixt”. Un amestec de aglutinate mici de eritrocite și hematii libere.  
R ”Rulou”. O bandă de aglutinate de eritrocite pe suprafața gelului, însoţită de un 

sediment de eritrocite pe fundul microtubului.   
NT Ne testat. 

Notă: Înregistrarea rezultatelor se va efectua în conformitate cu tabelul de mai sus. Nu folosiți 
numere zecimale, exponențiale, sau mai multe semne de plus (ex. ++). 
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