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Ministerul Sanaititii al Republicii Moldova Procedura Standard de Operare
IMSP IMC nr. CTS/15/16
Denumirea institutiei
TITLUL: Compatibilitatea sangvinia dupia CTS-Banca de sange
sistemul ABO denumire departament/sectie/laborator
I SCOPUL.:

De a asigura calitatea compatibilitatii ABO a serului de la pacient cu eritrocitele donatorului.
1. REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT NECESAR
Centrifugd de laborator

2.2. MATERIALE CONSUMABILE

Suspensie de eritrocite 3% a donatorului
Solutie fiziologica de 0,9% (NaCl)
Mostra de sange a pacientului pentru examinare
Segment unitate component eritrocitar

2.3. ALTE MATERIALE

Suport de lucru
Placa pentru testari imunohematologice
Betisoare de sticla de laborator
Eprubete (10 x 75mm, 12 X 75mm)
Pipete de transfer de unica folosinta
1. INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Formularul pentru hemotransfuzie
Registru de evidentd a examinarilor compatibilitate sdinge/componente sangvine

V. PROCEDURA:
A) metoda Tn tub

4.1.1 Pipetati 2 picaturi de plasma a pacientului in fiecare eprubetd numerotata.

4.1.2 Pipetati 0 picatura de eritrocite in fiecare eprubetd numerotata cu numarul corespunzator al
unitatii de la donator.

4.1.3 Amestecati continutul fiecarei eprubete(manual sau rotind rotorul centrifugii ntr-o directie
apoi in alta directie, asigurind o agitare a continutului fiecarei eprubetei).

4.1.4 Centrifugati eprubetele timp de 15 sec la 3400 + 200 rpm .

4.1.5 Dupa centrifugare examinati supernatantul la prezenta hemolizei

4.1.6 Cititi rezultatele vizual cu ochiul liber atent si luati una din deciziile urmatoare:

4.1.6.1 daca hemoliza este absenta, atunci componentul sangvin este compatibil cu séngele
pacientului, Tnregistrati rezultatele testelor .

4.1.6.2 daca hemoliza este prezenta in eprubeta, dar nu si in mostra de sange de la pacient, repetati
testul, folosind o suspensie noua de eritrocite de 3%, preparata prin spalare 0 data cu
solutie fiziologica 0,9%.
ATENTIE:daca si in cazul dat se observa hemoliza, trimiteti mostra la laboratorul
imunohematologic regional, Tnregistrati rezultatele testelor. Daci este nevoie de o
transfuzie urgentd, consultati directorul medical (sau persoana autorizata) si eliberayi
componentele eritrocitare conform POS ,Eliberarea Tn regim de urgenfi a
componentelor eritrocitare”.

4.1.6.3 daca rezultatul testului este pozitiv (prezenta aglutinarii), repetati testul prin metoda
centrifugarii imediate folosind o suspensie noua de 3% de eritrocite de la donator preparata
prin spalarea eritrocitelor o data. Daca testul este negativ (absenta aglutinarii) componentul
eritrocitar este compatibil cu séangele pacientului.

4.1.6.4 daca testul este pozitiv (prezenta aglutinarii), incubati la plus 37°C timp de 5 min,

centrifugati din nou si cititi rezultatul testului.
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IMSP IMC nr. CTS/15/16
Denumirea institutiei

TITLUL: Compatibilitatea sangvina dupa CTS-Banca de sange

sistemul ABO denumire departament/sectie/laborator

4.1.6.5 daca testul este negativ (absenta aglutinarii) componentul eritrocitar este compatibil cu
serul pacientului.

4.16.6 daca testul este pozitiv (prezenta aglutinarii), folositi tehnica de suplimentare a solutiei
fiziologice 0,9% conform PSO aprobata in acest scop la nivel de institutie.

4.1.6.7 daca rezultatul testului este negativ (absenta aglutindrii), puteti elibera unitatile de la
donator, Tnregistrati rezultatele testelor.

4.1.6.8 daca testul ramane a fi pozitiv, testati compatibilitatea Tn testul antiglobiulinic indirect
(TAI), conform PSO aprobata in acest scop la nivel de institutie.

4.1.6.9 daca rezultatul testului este negativ (absenta aglutindrii), puteti elibera unitatile de la
donator, Tnregistrati rezultatele testelor.

4.1.6.10 daca rezultatul este pozitiv (prezenta aglutinarii), trimiteti mostra la laboratorul
imunohematologic regional pentru investigare, Tnregistrati rezultatele testelor in
formularul de cerere

4.2 B) metoda pe placa

4.2.1 Pipetati 0 picatura de plasma a recipientului pe placa conform locul marcat cu numarul
corespunzator al numelui pacientului

4.2.2 Pipetati 0 picatura de eritrocite din segmentul unitatii cu component eritrocitar la fiecare
picaturd de plasma a recipientului.

Atentie: raport ser/eritrocite reprezinta 10:1.

4.2.3 Amestecati fiecare picatura cu un betisor de sticla de laborator, asigurind spalarea
acestuia in vas cu solutie fiziologica si stegrerea acestuia cu un tampon din material
absorbant dupa fiecare spalare.

Atentie: in cazuri cand marginile picaturilor dupd amestecare se usuca addiugati o
picdtura de solutie fiziologica 0,9%.
4.2.4 Inclinati usor placa de lucru si urmariti aglutinarea timp de 5 min.
4.2.5 Cititi rezultatul cu ochiul liber si microscopic atent si luati una din deciziile urmatoare:
4.25.1 daca aglutinarea este absentd, atunci componentul sangvin este compatibil cu serul
recipientului, Tnregistrati rezultatele testarii .
4.25.1 daca aglutinarea este prezentd, componentul sangvin nu este compatibil cu serul
recipientului, inregistrati rezultatele testarii.
V. REFERINTE
CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare
rationala a sangelui, Scotia 2010, 64 p.
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic si
standardele pentru bancile de sange §i serviciile de transfuzie, editia 17, Bethesda,
Maryland,2012,1039 p.
CORCIMARU 1., CEBOTARI S., BORS M., Ghidul national in transfuziologie,
Chisinau 2011, 126 p.

VI. ANEXE

Nu se aplica.
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