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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura calitatea la realizarea testului antiglobulinic indirect în detecția anticorpilori anti-
eritrocitari, metoda în tub.  

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Centrifugă de laborator 

Sistem de laborator pentru spălarea eritrocitelor 
Incubator de laborator  

5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Suport (-uri) de lucru  

Eprubete (10 x 75mm sau 12 x 75mm) 
Pipete de transfer de unică folosință 
Panel de eritrocite- test PI, PII și PIII 
Soluție fiziologică (NaCl) de 0,9%  
Soluție LISS 
Celule acoperite cu IgG 
Ser antiglobulinic polispecific (AGU) 
Mostra de sânge  

6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Nu se aplică 
7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Formularul pentru hemotransfuzie 

Registrul de evidență a examinărilor imunohematologice  
Formular de raportare a examinărilor imunohematologice 
Antigrama eritrocitară 

9BIV. 10BPROCEDURA: 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 

Preparați o suspensie de eritrocite de 3% în soluție fiziologică 0,9% din mostră examinată, 
conform PSO ”Prepararea suspenziei eritrocitare” pentru autocontrol. 
Numerotați 3 eprubete pentru fiecare Panel de eritrocite-test PI, PII și PIII și 1 eprubetă 
pentru autocontrol (Ctl). 
Pipetați 2 picături de plasmă de la pacient în fiecare eprubetă numerotată. 

4.4 Pipetați o picătură de eritrocite-test  PI, PII și PIII în eprubetele nr.1, nr.2, nr.3 și o picătură 
de suspensie eritrocitară de 3% a pacientului  pentru autocontrol în eprubeta Ctl. 

4.5 
 
4.6 
 
 
4.7 
 

Pipetați în fiecare eprubetă numerotată cîte 2 picături de soluție LISS.  
Atenţie: volumul (µl)  picăturilor utilizate în mod obligatoriu se va consulta cu 
instrucţiunea reagentului emisă de producător. 
Incubați eprubetele la plus 37°C timp de 15 min.  
Remarcă: în caz de neutilizare a soluției LISS timpul de incubare obligatoriu se va extinde  
la 30-60 min 
Centrifugați eprubetele timp de 20 sec la 3400 ± 200 rpm . 

 

 
 
 
 

Pag 3 din 4 
 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 
 

Denumirea instituţiei 

Procedura Standard de Operare  
                                         nr. _____/__ /____          

 
TITLUL: Detecția anticorpilor antieritrocitari 
prin utilizarea testului antiglobulinic indirect 
(TAI), metoda în tub 

 
denumire departament/secţie/laborator 

IM
SP In

sti
tut

ul 
Mam

ei 
și 

Cop
ilu

lui



 
 

11B4.8 După incubare spălați conţinutul eprubetele de 3 ori conform PSO ”Spălarea eritrocitelor de 
globulină liberă,metoda automatizată sau manuală”. 

12B4.9 Nu scoateți eprubetele din sistemul de laborator pentru spălarea eritrocitelor. Adăugați  2 
picături de ser antiglobulinic polispecific (AGU) în fiecare eprubetă și rotiți manual rotorul 
centrifugii  într-o direcție apoi în altă direcție, asigurînd o agitare a conținutului fiecărei 
eprubetei. În cazul spălării manuale a eritrocitelor adăgirea a 2 picături de ser antiglobulinic 
polispecific (AGU) în fiecare tub se va efectua după ultima spălare și eliminarea completă a 
supernatantului, rotind manual rotorul centrifugii  într-o direcție apoi în altă direcție, 
asigurînd o amestecare a conținutului fiecărei eprubetei. 
ATENȚIE: la finisarea ciclului de spălare, serul antiglobulinic polispecific (AGU) 
trebuie adăugat la butonul uscat de eritrocite rapid. Dacă se întârzie mai mult de 5 minute, 
va trebui să repetați testul. 

4.10 Centrifugați eprubetele timp de 20 sec la 3400 ± 200 rpm. 
4.11 Scoateți eprubetele din sistemul de laborator pentru spălarea eritrocitelor sau centrifugă. 

Înclinați eprubetele la aproximativ 45° și rotiţi-le atent pentru a disloca butonul format de pe 
fundul acestuia. Dacă tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite va fi bine format și 
se va disloca ușor.  
ATENȚIE: după centrifugare, testele trebuie citite imediat. Dacă se întârzie mai mult de 2 
minute, va trebui să repetați testul. 

4.12 Citiți rezultatele aglutinării cu ochiul liber. 
Reactie negativa: absența aglutinării eritrocitelor indică lipsa anticorpilor antieritrocitari. 
Reactie pozitiva: aglutinarea eritrocitelor indică prezența  anticorpilor antieritrocitari. 
UAtențieU: toate rezultatele negative trebuie să fie validate după controlul cu celulele 
acoperite cu IgG: 
a) Pipetaţi 1 picătură de celule acoperite cu IgG în tubul cu rezultatul negativ; 
Centrifugați tubul timp: 20 sec la 3000 ± 200 rpm; 
b) Înclinați tubul la aproximativ 45° și rotiţi leger pentru a disloca butonul format de pe 
fundul acestuia. Dacă tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite va fi bine format 
și se va disloca ușor.  
c) Citiți, interpretați (vezi tabelul la anexa PSO) și înregistrați rezultatul : 
Rezultat pozitiv: test valid; 
Rezultat negativ: test invalid, repetați testul. 

 

4.13 Înterpretați, înregistrați și raportați rezultatele testului de detecție a anticorpilor 
antieritrocitari. 

V. REFERINŢE 
 13BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare 

raţională a sângelui, Scoţia 2010, 64 p. 
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi 
standardele pentru băncile de sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, 
Maryland,2012,1039 p.   
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, 
Chişinău 2011, 126 p. 

 

VI. ANEXE 
 Nu se aplică. 
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