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TITLUL: Raportarea rezultatului testului CTS-Banca de sange

antiglobulinic indirect (TAI) in compatibilitatea denumire departament/sectic/laborator

sangvina

. SCOPUL:

De a asigura calitatea la interpretarea si raportarea rezultatelor testului antiglobulinic indirect.

2.1.

2.2.

2.3.

V.

4.1

4.2

4.3

4.4

VI.

REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI ECHIPAMENT:
ECHIPAMENT NECESAR
Nu se aplica
MATERIALE CONSUMABILE
Nu se aplica
ALTE MATERIALE
Nu se aplica
INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
Formular pentru hemotransfuzie
Registru de evidenta a examinarilor compatibilitate singe/componente sanguine
Formular de raportare a examinarilor imunohematologice
PROCEDURA:
Raportati testul antiglobulinic indirect negativ atunci cand lipseste aglutinarea eritrocitelor
donatorului cu plasma pacientului (in cazul transfuziei de componente eritrocitare) ce indica
faptul c@ nu sunt prezenti careva anticorpi antieritrocitari atat in singele pacientului, cat si in
unitatea de component sangvin. Componentele sangvine testate sunt compatibili si urmeaza a
fi eliberate pentru transfuzie.
Raportati testul antiglobulinic indirect pozitiv cand este prezentd aglutinarea eritrocitelor
donatoruliui cu plasma pacientului (in cazul transfuziei de componente eritrocitare) ce indica
faptul ca sunt prezenti careva anticorpi antieritrocitari atatt in sangele pacientului cat si n
unitatea de component sangvin. Componentele sangvine testate cu rezultat pozitiv nu se
considerd compatibile si urmeaza a nu se elibera pentru transfuzie.
Atentie: toate mostrele de sdnge a pacientilor cu rezultat pozitiv in TAIl necesita a fi
investigate Tn continuare prin etapa de detectie a anticorpilor antieritrocitari.
Trimiteti mostra (-ele) la laboratorul imunohematologic regional, pentru investigare mai
detaliata, daca este cazul.
In situatii urgente se va recurge la procedura standard ” Eliberarea de urgenti a unitatilor de
componente eritrocitare”.
REFERINTE
CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare
rationala a sangelui, Scotia 2010, 64 p.
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al.,, Manualul tehnic si
standardele pentru bancile de sange i serviciile de transfuzie, editia 17, Bethesda,
Maryland,2012,1039 p.
CORCIMARU 1., CEBOTARI S., BORS M., Ghidul nafional in transfuziologie,
Chisinau 2011, 126 p.
ANEXE
Nu se aplica.
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