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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura calitatea la interpretarea și raportarea  rezultatelor la determinarea compatibilității 
unităților de componente eritrocitare. 

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Nu se aplică  
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Nu se aplică 
6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Nu se aplică 
7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Formular pentru hemotransfuzie  

Registrul de evidenţă  a  examinărilor de compatibilitate sânge/componente sangvine 
Formular de raportare a examinărilor imunohematologice 

9BIV. 10BPROCEDURA: 
Raportați rezultatul compatibilităţii  unităților de componente eritrocitare de la donator 
conform următoarelor criterii: 

4.1 Un test negativ la testare compatibilității indică faptul că unitățile de componente eritrocitare 
sunt compatibile cu plasma  pacientului și pot fi eliberate dacă lipsește  aglutinarea și 
hemoliza 

4.2 Unitățile de componente eritrocitare sunt compatibile cănd în testul de compatibilitate se 
constată: 
• absenţa  aglutinării la testarea compatibilităţii după sistemul AB0 realizat pe placă sau prin 
centrifugare imediată în tuburi;  
•  rezultatul testului antiglobulinic indirect la testarea compatibilității este negativ; 
• pacientul are un istoric de anticorpi cu semnificație clinică și dispunem de unități de 
componente eritrocitare de la donatori cu lipsa antigenului corespunzător. 
Remarcă: unitățile de componente eritrocitare destinate pacienților cu anticorpi cu 
semnificație clinică trebuie să nu conține antigen corespunzător și trebuie să fie compatibil 
după testul antiglobulinic indirect. 

4.3 Unitățile de componente eritrocitare sunt incompatibile: 
• dacă se observă hemoliză în timpul testării prin metoda centrifugării imediate în tub.  
Comparați supernatantul cu plasma pre-testare, pentru a confirma că hemoliza a fost cauzată 
de prezența anticorpilor și nu de faptul că în testare a fost luată plasmă hemolizată; dacă 
plasma pre-testare nu a fost hemolizată, atunci interpretați hemoliza drept reacție pozitivă; 
• când se constată aglutinarea eritrocitelor donatorului în testul antiglobulinic indirect. 
Remarcă: aglutinarea sau hemoliza eritrocitelor de la donator, observate în timpul testului la 
compatibilitate, indică incompatibilitate posibil datorată unei incompatibilități după grupa de 
sânge sau prezența anticorpilor antieritrocitari în plasma  pacientului şi necesită investigații 
mai detaliate; mostra de sânge va fi trimisă la laboratorul regional  imunohematologic, dacă 
e cazul.      
       Dacă transfuzia este necesară, anunțați directorul medical(sau persoana autorizată), 
pentru a obține autorizația acestuia pentru transfuzie. Această autorizație trebuie să fie 
documentată în Formularul de hemotransfzuie. Aceste unități de concentrat eritrocitar trebuie 
să fie compatibile după grupa de sânge cu cea a recipientului 
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4. 4 În situații urgente se va recurge la procedura standard ” Eliberarea de urgență a unităților de 
componente eritrocitare”. 

V. REFERINŢE 
 11BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare 

raţională a sângelui, Scoţia 2010, 64 p. 
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi 
standardele pentru băncile de sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, 
Maryland,2012,1039 p.   
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, 
Chişinău 2011, 126 p. 

  

VI. ANEXE 
 Nu se aplică. 
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