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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura calitatea la transfuzarea de componente eritrocitare la nou-născut. 

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Nu se aplică  
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
6B2.2.1 Dacă dispuneți de mostra de la mamă: 

 mostra de sânge în volum de 7 ml, în eprubetă cu EDTA  
Nou-născut: mostra de sânge în volum de 2 ml în eprubetă cu EDTA recoltată din călcâi  

7B2.2.2 Dacă nu dispuneți de mostra de la mamă: 
Nou-născut: mostra de sânge în volum de 2 ml în eprubetă cu EDTA recoltată din călcâi 
UImportantU: mostrele de sânge din cordonul ombilical nu sunt acceptate.  

8B2.3. ALTE MATERIALE 
 Nu se aplică 
9BIII. 10BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Formularul pentru hemotransfuzie 

Registrul de evidență a examinărilor imunohematologice 
11BIV. 12BPROCEDURA: 
4.1 Verificați mostra(-ele) la primire. Rezolvați orice discordanța înainte de a începe testarea. 
4.2 Dacă dispuneți de mostra mamei: 
 Folosiți: Efectuați: 

Mostra de la 
mamă: 

• AB0/Rh 
• Testați compatibilitatea cu unitățile de componente eritrocitare în 
corespundere cu algoritmul aprobat în acest scop (după sistemul AB0 
realizat pe placă sau prin centrifugarea imediată în tub și testul 
antiglobulinic indirect) 

Mostra de la 
nou-născut: 

• AB0/Rh (omiteți testarea serică) 
• Testul antiglobulinic direct cu reagent antiglobulinic monospecific 
anti-IgG 

 

4.3 Dacă nu dispuneți de mostra de la mamă: 
 Folosiți: Efectuați: 

Mostra de la 
nou-născut: 

• AB0/Rh (omiteți testarea serică) 
• Testul antiglobulinic direct cu reagent antiglobulinic monospecific 
anti-IgG 
•Testați compatibilitatea cu unitățile de componente eritrocitare în 
corespundere cu algoritmul aprobat în acest scop (după AB0 realizat pe 
suprafață sau prin centrifugare imediată și testul antiglobulinic 
indirect) 

Atenție:dacă nou-născutul a fost transfuzat și grupul sangvin după sistemul AB0/Rh a  lui 
sunt aceleași ca și grupul sangvin după sistemul ABO/Rh al componentului transfuzat, și 
s-a observat prezența aglutinării ”câmp mixt”, atunci raportați grupul sangvin după 
sistemul AB0/Rh al nou-născutului drept “Nedeterminat”. 
         În cazul în care s-a observat prezența unei aglutinări cu ”câmp mixt” și AB0 și/sau 
Rh(D) pot fi determinat, raportați rezultatul aparteneneței de grup sangvin. Apariția 
”câmpului mixt” poate fi explicat de faptul că acesta a primit component eritrocitar de un 
alt grupul sangvin. 
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4.4 Selectați unitatea de componență erotrocitară potrivită pentru testarea compatibilității în 

modul următor: 
• cât mai recent colectate (până la 14 zile); 
• AB0/Rh specific; 
• selectați unități eritrocitare de apartenență 0 Rh negative,cu excepția cazului, când 
mama are anticorpi cu semnificație clinică, care este incompatibil cu 0 Rhesus negativ (ex. 
prezența anticorpilor antieritrocitari anti-c, anti-e); 
• confirmate drept negative la toate antigenele corespunzătoare anticorpilor materni, în 
cazul în care s-a detectat un anticorp matern cu semnificație clinică sau există informații în 
anamneză despre prezența unor anticorpi cu semnificație clinică la mamă;  
• cu aceleaș grup sangvin AB0/Rh ca și primul component transfuzat, dacă sunt cerute 
mai multe componente;  

V. REFERINŢE 
 13BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare 

raţională a sângelui, Scoţia 2010, 64 p. 
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi 
standardele pentru băncile de sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, 
Maryland,2012,1039 p.   
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, 
Chişinău 2011, 126 p. 

 

VI. ANEXE 
 Nu se aplică. 
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