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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura calitatea în tehnica de suplimentare a soluției fiziologice și metoda substituției care 
este utilizată pentru a face diferențierei între rulouri și aglutinarea reală. Procedura poate fi utilizată 
la orice test efectuat la plus 4°C, la temperatura camerei sau la 37°C prin aglutinare directă. 

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Centrifugă de laborator 

Sistema automată pentru spălarea eritrocitelor 
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Soluție fiziologică (NaCl) de 0,9% 
6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Pipete de transfer de unica folosință 
7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Registrul de evidență a examinărilor imunohematologice  

Formular de raportare a examinărilor imunohematologice 
9BIV. 10BPROCEDURA: 
4.1 Tehnica de suplimentare a soluției fiziologice: 

• Pipetaţi o picătură de soluție fiziologică în eprubeta testată, agitați ușor 
• Centrifugați-le timp de 15 sec la 3400 ± 200 rpm 
• Citiți vizual cu ochiul liber: înclinați tubul la aproximativ 45° și rotiți leger pentru a disloca 
butonul format de pe fundul acestuia. Dacă tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite 
va fi bine format și se va disloca ușor.  
ATENȚIE:după centrifugare, testele trebuie citite imediat. Dacă se întârzie mai mult de 2 
minute, va trebui să repetați testul. 
 • înregistrați rezultatele primite 

4.2 Dacă rulourile persistă, utilizați tehnica de substituție cu soluție fiziologică: 
• Centrifugați eprubeta(-ele) timp de 15 sec la 3400 ± 200 rpm 
• Înlăturați plasma cu o pipetă 
• Substituiți plasma cu un volum egal de soluție fiziologică  
• Agitați eprubeta și centrifugați timp de 15 sec la 3400 ± 200 rpm 
• Citiți visual cu ochiul liber: înclinați tubul la aproximativ 45° și rotiți leger pentru a disloca 
butonul format de pe fundul acestuia. Dacă tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite 
va fi bine format și se va disloca ușor.  
ATENȚIE:după centrifugare, testele trebuie citite imediat. Dacă se întârzie mai mult de 2 
minute, va trebui să repetați testul 
• înregistrați rezultatele primite 

4.3 Raportarea rezultatelor 
         Testele care nu reacționează în tehnica de suplimentare a soluției fiziologice și metoda 
substituției sunt considerate negative. 
         Testele care reacționează în tehnica de suplimentare a soluției fiziologice și metoda 
substituției sunt considerate pozitive. Trebuie să fie investigate în continuare.  

11BV. REFERINŢE  
12BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare raţională a sân  
Scoţia 2010, 64 p. 
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi standardele pentru bănc   
sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, Maryland,2012,1039 p.   
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, Chişinău 2011, 126 p  

 

13BVI. ANEXE 
 Nu se aplică. 
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