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Ministerul Sanititii al Republicii Moldova Procedura Standard de Operare
IMSP IMC nr. CTS/15/24

Denumirea institutiei

TITLUL:  Testul antiglobulinic direct (TAD) cu CTS-Banca de sange

utilizarea  serului antiglobulinic polispecific,
metoda n tub

denumire departament/sectie/laborator

SCOPUL:

De a asigura calitatea la detectia sensibilizarii eritrocitelor Tn vivo cu TAD, metoda Tn tub.

1.
2.1.

2.2.

2.3.

4.1

4.2

REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI ECHIPAMENT:
ECHIPAMENT NECESAR

Centrifuga de laborator

Sistema automata pentru spalarea eritrocitelor

MATERIALE CONSUMABILE

Mostra sangvina in EDTA pentru examinare

Ser antiglobulinic polispecific (anti-lgG+anti-C3d)

Celule acoperite cu IgG

Solutie fiziologice (NaCl) 0,9%

Albumina 6%

ALTE MATERIALE

Suport de lucru de laborator

Eprubete (10x75mm, 12x75mm)

Pipete de transfer de unica folosinta

TNREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
Registrul de evidenta a examindrilor imunohematologice

Formular de raportare a examinarilor imunohematologice
PROCEDURA:

Preparati de 3% suspensie de eritrocite din mostra de la pacient, conform PSO “Prepararea
suspenziei eritrocitare”.

Etichetati 2 eprubete:

nr.1- cu codul unic identificator al pacientului in care ulterior se va adauga ser antiglobulinic
polispecific (anti-lgG+anti-C3d);

nr.2- Ctl cu codul unic identificator al pacientului in care ulterior se va adauga eritrocite
examinate cu solutie fiziologicd, plasma proprie sau albumina 6 %;

Remarca: pentru nou-nascuti se va folosi numai ser antiglobulinic monospecific anti-1gG.

» distribuiti cate o picaturd(0,05ml) de suspensie de eritrocite in fiecare eprubeta

* spalati eprubetele de 4 ori cu solutie fiziologica, conform PSO Spalarea eritrocitelor pentru
examinari imunohematologice - metoda automata sau manuala”

» adaugati 2 picaturi de ser antiglobulinic polispecific in eprubeta nr.1

» adaugati 2 picaturi de solutie fiziologicd, sau plasma proprie sau 6% albumina in eprubeta
nr.2”Ctl”

» agitati si centrifugati eprubetele 15 sec la 3200+200 rpm

» cititi vizual cu ochiul liber: Tnclinati tubul la aproximativ 45° si rotiti leger pentru a disloca
butonul format de pe fundul acestuia. Daca tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite va
fi bine format si se va disloca usor.

ATENTIE:dupad centrifugare, testele trebuie citite imediat. Daca se intdrzie mai mult de 2
minute, va trebui sa repetati testul.

Rezultat negativ: absenta aglutinarii.

Rezultat pozitiv: prezenta aglutinarii

REMARCA: toate rezultatele negative se vor citi si la un microscop prin plasarea unei picdturi
de continut a eprubetei si acoperirea cu 0 lameld.
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4.2 « interpretati si Inregistrati rezultatele Tn modul urmator:
Eprubeta nr.1 Eprubeta nr.2 Cil Interpretare
Negativ Negativ Negativ
Pozitiv * Negativ Pozitiv. Efectuati TAD cu reagentul
monospecific. Daca nu dispuneti de reagenti,
trimiteti la laboratorul imunohematologic
regional sau de referintd pentru investigatii si
raportare.
Pozitiv *Pozitiv Incapabil de a raporta.
Remarca: un control pozitiv poate aparea
datorita unei aglutinine puternice la rece
prezentd in serul/plasma pacientului. In acest
caz, spalati eritrocitele recipientului cu solutie
fiziologica la 37°C si repetati TAD.
Trimiteti la laboratorul imunohematologic
regional sau de referinta pentru investigatii.
*Daca TAD este pozitiv cu ser antiglobulinic polispecific, anti-IgG si anti-C3d si controlul este
negativ, sau mostra urmeaza a fi trimisd la laboratorul imunohematologic regional pentru
investigatii, gasiti urmatoarele date:
* Medicatia
* [storia transfuzarii pentru ultimele 3 luni
* Istoria clinica
Atentie: toate rezultatele negative trebuie sa fie validate dupi controlul cu celulele acoperite cu
1gG:
a) Pipetati 0 picatura celule acoperite cu 1gG in tubul cu rezultatul negativ;
Centrifugati tubul timp 20 sec la 3000 + 200 rpm (setarea inalta a centrifugii serologice);
b) Tnclinasi tubul la aproximativ 45° si rotiti leger pentru a disloca butonul format de pe
fundul acestuia. Daca tubul a fost centrifugat corect, butonul de eritrocite va fi bine format
si se va disloca usor.
¢) Cititi, interpretati si inregistrati rezultatele:
Rezultat pozitiv: test valid;
Rezultat negativ: repetayi testul.
V. REFERINTE
CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare
rationala a sangelui, Scotia 2010, 64 p.
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic si
standardele pentru bancile de sange i serviciile de transfuzie, editia 17, Bethesda,
Maryland,2012,1039 p.
CORCIMARU 1., CEBOTARI S., BORS M., Ghidul national in transfuziologie,
Chisinau 2011, 126 p.
VI. ANEXE

Nu se aplica.
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