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0BI. 1BSCOPUL: 

De a asigura calitatea în monitorizarea şi înregistrarea temperaturii în echipamentul de stocare a 
sângelui, componentelor şi preparatelor biomedicale sangvine, reagenţilor de laborator şi 
mostrelor sangvine. 

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Termometru independent pentru fiecare piesă de echipament 
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Nu se aplică 
6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Nu se aplică 
7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Registrul de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical 
9BIV. 10BPROCEDURA: 
4.1 Zilnic: Monitorizarea temperaturii 
4.1.1 Efectuaţi verificarea zilnică a temperaturii în echipamentul de păstrare a sângelui, 

componentelor şi preparatelor biomedicale sangvine, pornind de la sistemul de monitorizare 
existent în instituţie: 
• vizualizaţi indicaţiile dispozitivului pentru înregistrarea (digitală/grafică) permanentă a 
temperaturii cel puţin de două ori pe zi, comparînd cu indicaţiile termometrului intern; 
• citiţi indicaţiile dispozitivului pentru înregistrarea  permanentă a temperaturii şi înregistraţi 
în Registrul de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical zilnic cel 
puţin de două ori pe zi, verificîndu-se cu indicaţiile termometrului intern; 
• citiţi şi înregistraţi în Registrul de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul 
medical, zilnic la fiecare 4  ore, temperatura indicată de cele 2  termometre amplasate intern, 
în 2 puncte diametral opuse a camerei interne. 

4.1.2 Verificaţi dacă temperatura a rămas în limitele acceptabile de la ultima verificare 
Limitele acceptabile ale temperaturii pentru echipamentul de stocare a sângelui, 
componentelor şi preparatelor biomedicale sangvine sunt: 

Echipament  Limitele acceptabile ale temperaturii 
Frigider  plus 2°C plus 6°C (componente eritrocitare, plasma 

decongelată, preprate biomedicale sangvine) 
plus 2°C plus 8°C (reagenţi şi mostre de sânge) 

Congelator  minus 18°C sau mai jos 
Incubator pentru trombocite plus 20 plus 24°C 

 

4.1.3 Dacă temperatura nu a rămas în limitele acceptabile, recurgeţi conform politicii instituţiei. 
4.1.4 Comparaţi temperaturile indicate de termometrele intern, independent şi datele din curba 

grafică a dispozitivului de înregistrare permanentă a temperaturii. Dacă indicaţiile variază cu 
mai mult de 2°C urmăriţi politica instituţiei în corectarea şi soluţionarea problemei. 
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13BVI. ANEXE 
 Nu se aplică. 

Pag 3 din 3 

IM
SP In

sti
tut

ul 
Mam

ei 
și 

Cop
ilu

lui


	scanare0211
	A 63 POS_monitor_ temperatur_echip
	VI.
	CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare raţională a sângelui, Scoţia 2010, 64 p.
	IV.
	ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR:
	III.
	2.3.
	2.2.
	2.1.
	REAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT:
	II.
	SCOPUL:
	Data aprobării
	Înlocuieşte PSO datat
	 Data elaborării 
	V.
	PROCEDURA:
	I.
	Data
	Coordonat 


