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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura calitatea în funcţionarea corectă a sistemelor de alarmă al echipamentului pentru 
stocarea sângelui, componentelor şi preparatelor sangvine, reagenţilor de laborator şi mostrelor 
sangvine. 

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI 
ECHIPAMENT: 

4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Termometru independent pentru fiecare piesă de echipament. 
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Apă  

Gheaţă zdrobită 
Sare de masă (NaCl) 

6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Containere, de mărime corespunzătoare 
7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Registrul de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical 
9BIV. 

10BPROCEDURA: 
4.1 Efectuaţi testarea alarmei sonore o dată în săptămână – personalul 

centrului/secţiei/cabinetului de transfuzie a sângelui şi laboratorului imunohematologie. 
4.1.1 Apăsaţi butonul “test alarmă”. 

• Deconectaţi echipamentul, dacă nu există un buton “test alarmă”. 
• Unele modele, pe lângă semnalul sonor mai dispun şi de un indicator de lumină. 

4.1.2 Verificaţi dacă semnalul sonor şi indicatorul de lumină licăreşte, dacă e cazul. 
• Verificaţi dacă semnalul sonor este activat la distanţă, dacă se aplică. 

4.1.3 Înregistraţi “Test alarma esuat” dacă semnalul sonor al alarmei nu se declanşează, înregistrînd 
în documentaţia de evidenţă a activităţii echipamentului. 
Atenţie: în caz de constatare a situaţiei de ”Test alarmă eşuat” se va aplica procedura de 
monitorizare a temperaturii în echipament o dată la fiecare 4 ore, până se repară sistemul se 
alarmă. 

4.1.4 Dacă aţi deconectat echipamentul, pentru a efectua testarea, după testare conectaţi-l. 
4.2 Testaţi bateriile de rezervă ale sistemului de alarmă semestrial – personalul tehnic-ingineresc 

al instituţiei medico-sanitare 
4.2.1 Deconectaţi echipamentul de la sursa principală de curent, apoi deconectaţi bateriile de rezervă 

(dacă sunt amplasate separat) conectate la sistemul de alarmă. 
4.2.2 Verificaţi dacă semnalul sonor şi/sau vizual se declanşează. 
4.2.3 Înregistraţi “Test alarma eşuat” dacă semnalul sonor al alarmei nu se declanşează şi notaţi în 

documentaţia de evidenţă a funcționalității echipamentului. 
Atenţie: în caz de constatare a situaţiei de ”Test alarmă eşuat” se va aplica procedura de 
monitorizare a temperaturii în echipament o dată la fiecare 4 ore, până la repararea 
sistemului de alarmă. Anunţaţi serviciul responsabil pentru asigurarea cu baterii. 

4.2.4 Dacă aţi deconectat echipamentul, pentru a efectua testarea, conectaţi-l. 
4.3 Testaţi semestrial activarea sensorului de temperatură joasă sau înaltă a frigiderului – 

personalul tehnic-ingineresc. 
Se recomandă setarea punctului de declanşare pentru temperatura joasă la 1,5 °C şi pentru 
temperatura înaltă la 5,5°C. A se vedea specificaţiile producătorului, dacă punctele de 
declanşare ale alarmei nu pot fi ajustate. 

Pag 3 din 6 
 

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 
IMSP IMC 

Denumirea instituţiei 

Procedura Standard de Operare  
                                         nr.  CTS/15/37 

 
TITLUL: Verificarea sistemelor de alarmă a 
echipamentului de păstrare a produselor 
sangvine, reagenţilor de laborator şi mostrelor 
sangvine 

CTS-Banca de sânge 
denumire departament/secţie/laborator 

IM
SP In

sti
tut

ul 
Mam

ei 
și 

Cop
ilu

lui



 
4.3.1 Testaţi activarea la temperatura joasă: 

• Verificaţi dacă alarma este conectată şi temperatura de operare este de plus 2°C plus 6°C. 
• Puneţi containerul cu sensorul de alarmă şi termometrul de referinţă într-un vas cu apă şi 
gheaţă cu temperatura de minus 4°C sau mai puţin.  Adăugaţi câteva linguri de sare în apa cu 
gheaţă, pentru a atinge această temperatură, dacă e necesar. Închideţi uşa frigiderului.  
• Agitaţi vasul periodic până se declanşează semnalul sonor al alarmei. 
• Înregistraţi temperatura la care s-a declanşat semnalul sonor al alarmei. Înregistraţi 
temperatura termometrului intern. Înregistraţi temperatura termometrului de referinţă. 
Indicaţiile trebuie să nu difere mai mult de 2°C. 
• Scoateţi containerul cu sensor din apa cu gheaţă. 
• Repetaţi testul, dacă semnalul sonor al alarmei nu s-a declanşat la temperatura aşteptată. 
• Anunţaţi serviciul tehnic responsabil dacă testarea repetată a alarmei eşuează.• Contactaţi 
compania de deservire, dacă este necesar. 

4.3.2 Testaţi activarea la  temperatură înaltă: 
• Verificaţi dacă alarma este conectată şi temperatura de operare este de plus 2°C plus 6°C. 
• Puneţi containerul cu sensorul de alarmă şi  termometrul de referinţă într-un vas cu apă 
caldă cu temperatura de plus 12°C plus 15°C. 
• Închideţi uşa frigiderului. 
• Lăsaţi lichidul din container să se încălzească încet, agitaţi periodic până se declanşează 
semnalul sonor al alarmei. 
• Înregistraţi temperatura la care s-a declanşat semnalul sonor al alarmei. Înregistraţi 
temperatura termometrului intern. Înregistraţi temperatura termometrului de referinţă calibrat. 
Indicaţiile trebuie să nu difere mai mult de plus 2°C. 
• Scoateţi containerul cu sensor din apa caldă. 
• Repetaţi testul, dacă semnalul sonor al alarmei nu s-a declanşat la temperatura aşteptată. 
• Anunţaţi serviciul tehnic responsabil dacă testarea repetată a alarmei a eşuat. 
• Contactaţi compania de deservire, dacă este necesar. 

4.4 Testaţi semestrial activarea sensorului de temperatură înaltă a congelatorului –personalul 
tehnic-ingineresc al instituţiei medico-sanitare 

4.4.1 Verificaţi dacă alarma este conectată şi temperatura de operare este de minus 20°C şi mai joasă 
4.4.2 Puneţi containerul cu sensorul de alarmă şi termometrul de referinţă într-un container cu apă 

rece. 
4.4.3 Închideţi uşa congelatorului. 
4.4.4 Încălziţi uşor sonda alarmei şi termometrul. 

Remarcă: Temperatura specifică de activare nu poate fi determinată cu exacticitate în timpul 
încălzirii rapide. 

4.4.5 Înregistraţi temperatura la care s-a declanşat semnalul sonor al alarmei.  
• Înregistraţi temperatura termometrului intern. 
• Înregistraţi temperatura termometrului de referinţă. 
• Indicaţiile de temperatura trebuie să nu difere mai mult de plus 2°C 

4.4.6 Scoateţi containerul cu sensor din apa rece. 
4.4.7 Repetaţi testul, dacă semnalul sonor al alarmei nu s-a declanşat la temperatura aşteptată. 
4.4.8 Anunţaţi serviciul tehnic responsabil dacă testarea repetată a alarmei a eşuat. Contactaţi 

compania de deservire, dacă este necesar. 
4.5 Testaţi semestrial activarea sensorului de temperatură joasă sau înaltă a incubatorului pentru 

trombocite. Se recomandă setarea punctului de declanşare pentru temperatura mai jos de plus 
20,5°C şi pentru temperatura mai mare de plus 24°C.  
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4.5.1 Testaţi activarea la  temperatură joasă: 
• Umpleţi o cană mică cu apă cu temperatura de cel puţin 1°C mai joasă de punctul de 
declanşare setat, 20,5°C. Puneţi-o în faţa unităţii. 
• Deschideţi capacul sensorului şi scoateţi atent sensorul din suport. Porţiunea sensorului 
care este sensibilă la temperatura se află la 1 cm de la vârful sensorului. 
• Puneţi un termometru de referinţă şi sensorul în cană. 
• Observaţi dacă indicatorul de lumină al controlorului temperaturii luminează când se 
trece de punctul de declanşare al alarmei. Semnalul sonor va intra în modul de aşteptare şi se 
va declanşa după finisarea perioadei de aşteptare (despre timpul  de aşteptare a se informa din 
procedurile producătorului) 
• Verificaţi dacă semnalul sonor se declanşează. 
• Înregistraţi temperatura la care semnalul de lumină al alarmei a indicat temperatura 
joasă de activare. 
Înregistraţi temperatura termometrului intern. 
Înregistraţi temperatura termometrului de referinţă calibrat. 
Indicaţiile trebuie să nu difere mai mult de 1°C 

4.5.2 Testaţi activarea la  temperatură înaltă: 
• Umpleţi o cană mică cu apă cu temperatura de cel puţin 1°C mai mare de punctul de 
declanşare setat, 24°C. Puneţi-o în faţa unităţii.  
• Puneţi un termometru de referinţă calibrat şi sensorul în cană. 
• Observaţi dacă indicatorul de lumină al controlului temperaturii luminează când se trece de 
punctul de declanşare al alarmei. 
• Semnalul sonor va intra în modul de aşteptare şi se va declanşa după finisarea perioadei de 
aşteptare (despre timpul  de aşteptare a se informa din procedurile producătorului). 
• Verificaţi dacă semnalul sonor se declanşează. 
• Înregistraţi temperatura la care semnalul de lumină al alarmei a indicat temperatura mare de 
activare. 
Înregistraţi temperatura termometrului intern. 
Înregistraţi temperatura termometrului de referinţă. 
Indicaţiile trebuie să nu difere mai mult de 1°C 
• Repetaţi testarea şi ajustaţi punctele de declanşare ale alarmei, dacă este necesar, dacă 
semnalul de lumină nu indică temperaturile aşteptate. 
• Scoateţi sensorul din apă şi puneţi-l în incubator. Asiguraţi-vă că temperatura revine la 
condiţiile normale de operare. 
• Anunţaţi serviciul tehnic responsabil dacă testarea repetată a alarmei a eşuat. Contactaţi 
compania de deservire, dacă este necesar. 
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13BVI. ANEXE 
 Nu se aplică. 
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