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decongelatorul de plasmă 

CTS-Banca de sânge 
denumire departament/secţie/laborator 

 
RESPONSABIL DE EXECUTARE                     medic transfuziolog, as.medicală, fel laborant             

                                                                                      funcţia 
 

Elaborat  de :  14BData elaborării  15BÎnlocuieşte PSO datat 
Vicedirector/ 
medic şef adjunct  

  

   
Şef de subdiviziune   
 

Aprobat 16BData 
aprobării 

17BCoordonat  18BData 
coordonării 

Conducătorul   Managerul calităţii  
 

 Persoana responsabilă de 
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UISTORIA   PSO 

 
Pag U2 Udin 3 
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responsabilului de 
revizuirea anuală 
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data   avizul concluzia 
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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura calitatea în monitorizarea şi înregistrarea temperaturii în procedura de incubare în baia de 
apă/termostat/decongelatorul de plasmă. 
 
2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI 

ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Termometru de referinţă 
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Nu se aplică 
6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Nu se aplică  
7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
 Registrul de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical 
9BIV. 

10BPROCEDURA: 
4.1 Verificaţi temperatura zilnic şi de fiecare dată când folosiţi incubatorul sau când decongelaţi 

plasmă. 
• Înregistraţi temperatura zilnic. 
• Asiguraţi-vă că temperatura este în limitele regimului acceptabil.  
• Dacă temperatura nu este în limitele regimului acceptabil anunţaţi supervizorul. 

4.2 Când incubaţi un produs: 
• Înregistraţi temperatura în Registru de monitorizare a regimului de temperatură în 
echipamentul medical 

4.3 Dacă folosiţi baia de apă, verificaţi nivelul apei pentru a vă asigura că este un volum suficient 
(să acopere conţinutul eprubetei) pentru o incubare corectă. 

11BV. REFERINŢE  
12BCLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare 
raţională a sângelui, Scoţia 2010, 64 p. 
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic şi standardele 
pentru băncile de sânge şi serviciile de transfuzie, ediţia 17, Bethesda, 
Maryland,2012,1039 p.   
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORŞ M., Ghidul naţional în transfuziologie, Chişinău 
2011, 126 p. 

 

13BVI. ANEXE 
 Nu se aplică. 
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