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Ministerul Sanitatii al Republiciia Moldova Procedura Standard de Operare

IMSP IMC nr. CTS/15/43
Denumirea institutiei

TITLUL: Receptionarea  reagentilor, test- CTS-Banca de sange

sistemelor si reactivelor de laborator denumire departament/sectie/laborator

l. SCOPUL.:

De a asigura calitatea receptionarii reagentilor, test-sistemelor si reactivelor de laborator.

2.1.

2.2.

2.3.

V.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI
ECHIPAMENT:
ECHIPAMENT NECESAR

Nu se aplica
MATERIALE CONSUMABILE

Nu se aplica

ALTE MATERIALE

Nu se aplica

INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:

Registru de monitorizare a utilizarii materialelor consumabile, reactivelor, reagentilor si
testelor
Proces verbal de validare a produslui (reagenti, reactive, teste, materiale consumabile)

PROCEDURA:

Efectuati inspectarea vizuala a reagentului la primire.

Atrageti atentia la :

« turbiditate (poate fi acceptabild in cazul unor reagenti. Contactati producatorul)

* hemoliza

* decolorare

. precipitat

Daca inspectia vizuald este acceptabild, efectuati validarea la specificitate, aviditate, controlul
negativ si pozitiv pentru fiecare lot de reagenti primiti. Daca primiti ulterior reagenti cu acelasi
numar de lot, repetati controlul si fixati in procesul verbal de validare a produsului. Controlul
negativ si pozitiv nu este necesar in cazul solutiei fiziologice sau panelurilor eritrocitelor-test
pentru detectiea sau identificarea anticorpilor antieritrocitari.

Tnregistrati Tn Registrul de monitorizare a utilizdrii materialelor consumabile, reactivelor,
reagentilor si testelor numarul de lot, data expirarii, data primirii/inspectarii $i semnatura.
Asigurati-va ca reagentul este valabil. Reagentii care nu trec inspectia vizuala nu trebuie sa fie
folositi pentru validare/testare.

Verificati data revizuirii din prospectul primit impreuna cu reagentul si comparati-o cu data
din prospectul de pe fisierul curent al Procedurilor Standard de Operare in care se utilizeaza
acest reagent. Asigurati-va ca prospectul cu data cea mai curentd este plasat in fisierul
Procedurilor Standard de Operare. In caz de lipsi elaborati PSO pentru a fi inaintatd pentru
aprobare si/sau revizuire.

Trimiteti Procesul Verbal de validarea produsului si/sau Procedura Standard de Operare pentru
a fi revizuit de catre supervizor si arhivat intr-un fisier corespunzator si usor accesibil,
Impreuna cu cea mai noua versiune.




V.

VI.

REFERINTE
CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare
rationala a sangelui, Scotia 2010, 64 p.
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic si standardele
pentru  bancile de sdnge si serviciile de transfuzie, editia 17, Bethesda,
Maryland,2012,1039 p.
CORCIMARU I., CEBOTARI S., BORS M., Ghidul national in transfuziologie, Chisinau
2011, 126 p.

ANEXE

Nu se aplica.
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