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Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova Procedura Standard de Operare
IMSP IMC nr. CTS/15/45

Denumirea institutiei

TITLUL: Calibrarea pipetelor CTS-Banca de sange

denumire departament/sectie/laborator

SCOPUL.:

De a asigura calitatea calibrarii pipetelor Th masurarea valorii exacte a volumului programat.

2.1.

2.2.

2.3.

V.

4.1
4.2
4.3

4.4

VI.

REAGENTI, MATERIALLE, STANDARDE, TEHNICA SI
ECHIPAMENT:

ECHIPAMENT NECESAR
Pipete

Cantar analitic

Nacele de cantarire

MATERIALE CONSUMABILE
Apa distilata

Varfuri pentru pipete

ALTE MATERIALE

Nu se aplica

INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
Registru de evidenta a activitatii echipamentului

PROCEDURA:

Aspirati volumul programat, apoi turnati-1 in nacela de cantarire a cantarului analitic.

Cititi indicatiile cantarului analitic. Repetati procedura de 10 ori.

Determinati greutatea medie a volumului programat si transformati-o in volum. Pentru a
transforma in volum, corectati greutatea la gravitatia si temperatura specifica. Utilizati
factorii de corectare indicati in tabel.

Temperatura Factorul de corectare
20,0°C — 22,5°C | 1,003
23,0°C — 25,0°C | 1,004

Volumul real = volumul mediu dispensat x factorul de corectie.
Volumul primit este volumul real corectat. Daca pipeta este calibrata corect, volumul
programat va fi egal cu volumul real (in specificatiile pipetei).
Calculati media dupa 10 verificari cu apa distilatd. Daca greutatea medie rezultantd este in
limitele specificatiilor de precizie, nu este nevoie sa calibrati in continuare. Daca nu este in
limitele specificatiilor de precizie, contactati departamentul de deservire tehnica a
producatorului.
Volumul distribuit trebuie sa fie verificat fie prin metoda gravimetrica sau cea colorimetrica.
Specificatiile de volum sunt urmatoarele:
Precizie 12,5 pL + 12 %, Exactitate 10% coeficient de variatie;
Precizie 25,0 uL + 5 %, Exactitate 7% coeficient de variatie;
Precizie 50,0 uL + 5 %, Exactitate 5% coeficient de variatie.
REFERINTE
CLELLAND Mc, E. PIRIE, FRANKLIN IM et al., Manualul european de utilizare
rationala a sangelui, Scotia 2010, 64 p.
ROBACK J.D., COMBS, M.R, GROSSMAN B.J. et al., Manualul tehnic si standardele
pentru  bancile de sdange si serviciile de transfuzie, editia 17, Bethesda,
Maryland,2012,1039 p.
CORCIMARU I, CEBOTARI S., BORS M., Ghidul national in transfuziologie, Chisinau
2011, 126 p.

ANEXE

Nu se aplica.
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