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Ministerul Sănătăţii Republica Moldova 
 

IMSP IMşiC 
Denumirea instituţiei 

Procedura Standard de Operare  
 
                                          nr.CTS/17/52       

 
TITLUL:  
Activitatea la Termostat TC-80M-2 
 

 
Cabinetul de transfuzie a sîngelui 

denumire departament/secţie/laborator 

 
RESPONSABIL DE EXECUTARE             Șef secție, asistente medicale 

                                                                                     funcţia 
 

Elaborat  de : 
 0BData elaborării  1BÎnlocuieşte PSO datat 

Vicedirector/ 
medic şef adjunct  

  

Şef laborator control 
calitate 

  

Şef de subdiviziune   
 

Aprobat 
2BData 

aprobării 
3BCoordonat  4BData 

coordonării 
Conducătorul   Managerul calităţii  

 
 Persoana responsabilă de 

revizuire 
Revizuirea PSO 

Data avizul semnătura 
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UISTORIA   PSO 
 

Nume, prenume, 
funcţia 

responsabilului de 
revizuirea anuală 

Revizuirile   anuale 
data   avizul concluzia 
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Ministerul Sănătăţii Republica Moldova 
IMSP IMşiC 

Denumirea instituţiei 

Procedura Standard de Operare  
 
                                             nr. CTS/17/52               

 
TITLUL:  
Activitatea la Termostat TC-80M-2 
 

 
Cabinetul de  transfuzie a sîngelui 

denumire departament/secţie/laborator 

 
I. SCOPUL:   
        De a asigura  respectarea  metologiei de incubare a materialului de     
apriciere a compatibilității în subdiviziune. 
II. REAGENŢII, MATERIALE   CONSUMABILE, STANDARDE,       
     TEHNICĂ   ŞI ECHIPAMENT 
2.1 ECHIPAMENT NECESAR 

• Termostat TC-80M-2. 
• Rețea  electrică. 

2.2 REACTIVE 
• Soluție de apă oxigenată de 6% 
• Alcool 70P

0
P. 

2.3ALTE MATERIALE 
• Mănuși de protecție de unica folosință. 

III. ÎNREGISTRARERA  ŞI  RAPORTAREA  REZULTATELOR: 
• Registru de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul 

medical; 
• Fișa de monitorizare a programului de prelucrare sanitară a termostatului. 
          
IV. PROCEDURA: 
• Se conectează cablul de alimentare a Termostatului TC-80M-2 la rețeua 

electrică; 
• Se expectează  o oră pînă la  înstălarea  temperaturei constante +37P

0
PC; 

• Se amplăsează  un ștativ de cu eprubete în termostat cu fixarea timpului 
necesar pentru incubare; 

• Se înregistrează diapazonul temperaturii de două ori pe zi în”Registru de 
monitorizare a regimului de temperatură a echipamentului medical” ; 

• Se prelucrează săptămînal partea internă  și polițețe  termostatului cu 
soluție dezinfectantă cu înregistrarea în’’Fișa de monitorizare a 
programului de prelucrare sanitară la necesitate,săptămînal’’; 

• La finele zilei de muncă termostatul se deconectează de la rețea electrică. 
V. REFERINȚE: 

1.Instrucțiunea de utilizare a Termostatului TC-80M-2 
IV. ANEXE: Nu se aplică 
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