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RESPONSABIL DE EXECUTARE                                 Uingineri, personal tehnic  

                                                                                      funcţia 
 

Elaborat  de :  11BData elaborării  12BÎnlocuieşte PSO datat 
Vicedirector/ 
medic şef adjunct  

  

Şef laborator control calitate   
Şef de subdiviziune   
 

Aprobat 13BData 
aprobării 

14BCoordonat  15BData 
coordonării 

Conducătorul   Managerul calităţii  
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0BI. 1BSCOPUL: 
De a asigura corectitudinea managementului de utilizare a dispozitivelor  medicale 
  

2BII. 3BREAGENŢI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA ŞI ECHIPAMENT: 
4B2.1. ECHIPAMENT NECESAR 
 Nu se aplica 
5B2.2. MATERIALE CONSUMABILE 
 Nu se aplică 
6B2.3. ALTE MATERIALE 
 Nu se aplică 
7BIII. 8BÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR: 
  
9BIV. 10BPROCEDURA: 
4.1 Saptamînal: Intreținerea de prevenție a dispozitivelor medicale 
4.1.1 Saptamînal verificați corctitudinea utilizării dispozitivelor medicale: 

• vizualizați indicațiile dispozitivului medicale dotate cu ecrane, sau alte moduri de vizualizare 
a parametrilor de lucru comparindu-le cu cele inițiale; 
• citiți indicațiile dispozitivului pentru înregistrarea  permanentă a temperaturii sau altor indici; 
• verificati corectitudinea utilizarii dispozitivelormedicale conform necesității;  

4.1.2 Verificați dacă parametrii de funcționare au rămas în limitele acceptabile de la ultima verificare 
V. REFERINŢE 
 Manual tehnic al dispozitivelor medicale 

 
 Manual tehnic al dispozitivelor medicale 
VI. ANEXE 
 Nu se aplică. 
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