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Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Procedura Standard de Operare
Sociale al Republicii Moldova nr. CTS/18/63
Denumirea institutiei
IMSP IMC
TITLUL: Intretinerea de corectie a dispozitivelor | Sectia Cabinet de hemotransfuzii, Departament
medicale termostat,dulap de sterilizare cu aer Inginerie Biomedicala
uscat
denumire departament/sectie/laborator

l. SCOPUL.:
De a asigura calitatea utilizarii termostat, dulap de sterilizare cu aer uscat

1. REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI ECHIPAMENT:

2.1. ECHIPAMENT NECESAR
Termometru independent

2.2. MATERIALE CONSUMABILE
Nu se aplica

2.3. ALTE MATERIALE
Nu se aplica

I11.  INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
Registru de monitorizare a echipamentul medical

IV. PROCEDURA:

4.1 Monitorizarea temperaturii

4.1.1 Efectuati verificarea temperaturii in dispozitiv pornind de la sistemul de monitorizare
existent, respectiv:
« indicatiile dispozitivului pentru Tnregistrarea (digitala/graficd) permanentda a temperaturii
verificindu-se cu indicatiile termometrului intern;
o parametrii de inregistrare  permanenta a temperaturii fixati Tn Registrul pentru
monitorizarea temperaturii in echipament zilnic in perioada de la ultima verificare;

4.1.2 Verificati daca temperatura a ramas 1n limitele acceptabile de la ultima verificare
Retineti: daca temperatura nu a ramas in limitele acceptabile, recurgeti conform politicii
institutiei.

4.1.3 curatati carcasul de praf si alte conponente auxiliare;

4.1.4 verificati functionalitatea ventilatorului sau a parageneratorului, la necesitate de schimbat
elementele de incalzire

V. REFERINTE
Manualul tehnical dispozitivelor medicale
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