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Ministerul Sanatati, Muncii si Protectiei Procedura Standard de Operare

Sociale al Republicii Moldova nr. CTS/18/65
Denumirea institutiei
IMSP IMC
TITLUL: Intretinerea de corectie a Sectia Cabinet de hemotransfuzii,
dispozitivelor medicale centrifugi Departament Inginerie Biomedicala

denumire departament/sectie/laborator

SCOPUL:

De a asigura calitatea utilizarii centrifugilor

1.
2.1.

2.2.
2.3.
1.

V.

4.1
411

4.1.2
413
4.1.4

REAGENTI, MATERIALE, STANDARDE, TEHNICA SI ECHIPAMENT:
ECHIPAMENT NECESAR
Tahometru digital
MATERIALE CONSUMABILE
Nu se aplica
ALTE MATERIALE
Nu se aplica
INREGISTRAREA SI RAPORTAREA REZULTATELOR:
Registru de monitorizare a echipamentul medical
PROCEDURA:
Monitorizarea functionalitatii
Efectuati verificarea turatiilor in timpul centrifugarii
* vizualizati indicatiile dispozitivului comparindule cu cele de pe tahometru;
« cititi indicatiile de temperature a dispozitivului dotate cu compresor;
« verificati mecanismul de blocare a capacului.
Verificati inpamintarea
Daca temperatura nu a ramas in limitele acceptabile, recurgeti la reparatie.
curatati condensatorul de praf si alte conponente auxiliare, verificati stratul de gheata din
dispozitiv la necesitate efectuati procedura de dezghetare fortata
REFERINTE
Manualul tehnical dispozitivelor medicale
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